Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne dotyczące pięciu sztuk dygestoriów

	Lp
	Parametry
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1
	Typ urządzenia
	
	podać

	2
	Rok produkcji 
	2010/2011 


	potwierdzić i podać

	3


	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4
	Producent urządzenia
	
	podać

	5
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe


	potwierdzić

	6
	Ogólne wymagania
	Pięć dygestoriów do pracy z zasadami i kwasami, w tym  kwasem fluorowodorowym


	potwierdzić 


	7
	Cechy szczególne
	Media: instalacja wodno- kanalizacyjna, gazowa i elektryczna


	potwierdzić

	
	
	Sterowanie mediami z listwy armaturowej:

· ≥ 2 gniazdka elektryczne 230V/10A

· 1 wyłącznik oświetlenia komory roboczej

· 1 dygestoryjny zawór wody DI

· 1 dygestoryjny zawór sprężonego powietrza 

· 1 dygestoryjny zawór azotu


	potwierdzić i podać

	
	
	Konstrukcja komory chemoodporna (zasady, kwasy, w tym HF)
	potwierdzić

	
	
	Wymiary dygestorium 1200 -1350 x ≤ 900 x ≤ 2500 mm (szer. x gł. x wys.)
	potwierdzić i podać

	
	
	Odległość blatu roboczego od podłoża 900 mm
	potwierdzić

	
	
	Umieszczony w blacie zlew (PP) o wymiarach  800-1200 x 700-900 x 400-500 mm (szer. x gł. x wys.)


	potwierdzić i podać

	
	
	Ściany wewnętrze komory pokryte polipropylenem (PP)
	potwierdzić

	
	
	Przeszklone ściany boczne komory (plexiglas)


	potwierdzić

	
	
	Okno ze szkła bezpiecznego, podnoszone w pionie i przesuwane w poziomie


	potwierdzić

	
	
	Domykanie okna – funkcje „Manual” i „Auto Protect”


	potwierdzić

	
	
	Rama okienna ze stali kwasoodpornej
	potwierdzić

	
	
	Lampa oświetleniowa umieszczona w górnej części dygestorium poza komorą roboczą
	potwierdzić

	
	
	Umieszczona pod zlewem wentylowana szafka do przechowywania kwasów i zasad


	potwierdzić

	
	
	Sygnalizator przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym ostrzegającym przed nieprawidłowym działaniem wyciągu – zgodnie z normą PN/EN 14175 


	potwierdzić

	8
	Instrukcja obsługi
	W języku polskim lub angielskim 


	potwierdzić 


	9
	Okres gwarancyjny
	≥ 12 miesięcy


	potwierdzić 
i podać

	10
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	do 14 tygodni od daty podpisania umowy


	potwierdzić i podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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