Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne trzech  sztuk zestawów symulatorów modułów fotowoltaicznych wraz z dedykowanymi interfejsami GPIB

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Funkcja
	Możliwość generacji minimum 30 tablic charakterystyk U-I na postawie 3500-4500 znaków
	potwierdzić

	7.
	Moc wyjściowa
	450÷500 W
	potwierdzić i podać

	8.
	Min. wartość Uoc max
	50÷55 V
	potwierdzić i podać

	9.
	Min. wartość Isc max
	9.5÷10.5 A
	potwierdzić i podać

	10.
	Napięcie zasilające
	230V/50 Hz
	potwierdzić

	11.
	Zakres temp.pracy
	0÷40 ºC
	potwierdzić

	12.
	Wyposażenie
	Dedykowany interfejs GPIB
	potwierdzić

	13.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 8 tygodni od daty podpisania umowy
	zapewnione
	podać

	14.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	15.
	Okres gwarancji minimalnie 12 miesięcy 
	zapewnione
	podać


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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