Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne dla  wanien do trawienia mokrego w KOH

	Nr
	Parametry
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji 
	2010 lub 2011 
	 podać

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Dwie hermetyczne, w pełni niezależne wanny PTFE dostosowane do mokrych procesów trawienia w wodnym roztworze wodorotlenku potasu (KOH)
	potwierdzić 

	7.
	Cechy urządzenia
	Hermetycznie szczelna wanna dostosowana dla dwóch koszyków mieszczących po 25 płytek 6” każdy 
	potwierdzić

	
	
	Maksymalne wymiary zewnętrzne wanny  500 x 300 mm
	potwierdzić i podać

	
	
	Pokrywa hermetyczna PTFE, manualna, skraplająca opary z chłodnicą PTFE umieszczoną bezpośrednio w pokrywie; medium chłodzące: woda DJ 18-220C 
	potwierdzić

	
	
	Grzałka zanurzeniowa PTFE umieszczona bezpośrednio w roztworze z systemem N2 ogrzewająca roztwór do zadanej temperatury w czasie ≤ 40 minut
	potwierdzić i podać

	
	
	Barbotaż azotowy
	potwierdzić

	
	
	Regulator barbotażu azotowego: przepływ, licznik, wyłącznik
	potwierdzić

	
	
	Temperatura roztworu w zakresie: 0°-180°C 
	potwierdzić

	
	
	Kontrola temperatury roztworu z dokładnością ±10C w całej objętości
	potwierdzić

	
	
	Oddzielny moduł zasilający
	potwierdzić

	
	
	Czujnik pojemnościowy poziomu cieczy
	potwierdzić

	
	
	Dwie termopary pokryte PTFE: do monitorowania temperatury procesu oraz do kontroli stopnia przegrzania
	potwierdzić

	
	
	System alarmujący i monitorujący przegrzanie roztworu
	potwierdzić

	8.
	Instrukcje serwisowa i obsługi systemu 
	W języku polskim lub angielskim; w wersji elektronicznej (plik pdf) oraz w wersji wydrukowanej 


	potwierdzić 


	9.
	Okres gwarancyjny
	Co najmniej 12 miesięcy  od daty dostawy
	potwierdzić 
i podać

	10.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	Maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania umowy
	potwierdzić


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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